Neden Hasta Yatağı Alınmalı? 

Hasta yatakları, hastalık gibi zor bir süreçte mutlaka kullanılması tavsiye edilir. Normal bir 
karyoladan birçok yönden farklı tarafları bulunur. Her şeyden önce standart yatakların ayaklarında 
tekerlek bulunmaması, hastaya özel yapılmamış olması, ortopedik tasarımlardan uzak olması, hasta 
için kullanımı önerilmeyecek sebeplerdir. Hasta için yapılan yatakların ayaklarındaki tekerlekler, 
hasta yatağını kullananlar için de önem taşır. Bu sayede yatağın yerini değiştirmek son derece kolay 
ve zahmetsizdir. 


Hasta yataklarında kullanılması önerilen süngerler, mutlaka ortopedik sünger olmalıdır. Hastanın 
iskelet ve cilt sağlığı düşünülerek tasarlanan yataklar, hastanın iyileşme sürecine de olumlu yönde 
katkı sunan yataklardır. Yeni ameliyattan çıkmış olan hastalar için yatakların kenarlarında olacak 
serum aparatları ve lazımlık gibi unsurlar, hasta için önem taşır. Bu sayede gerek hastanede gerekse 
de evlerde bakılan hastaların iyileşme süreci hızlanmış olur. 


Hasta Yataklarından Beklenen Özellikler 

Hasta yatak modelleri, kullanan hastaya göre seçilmesi gereken tasarımlardır. Bu konuda yatak satışı 
yapan kurumsal firmalardan destek alınması önem taşır. Hasta yataklarının seçiminde yatan kişinin 
kilosu, yaşı, iyileşme süreci, ameliyat sonrası kullanım özellikleri gibi pek çok kriter etkilidir. Hasta 
yataklarından beklenen en önemli özellik, hastaya sunduğu rahatlık olmalıdır. Felçli ve yaşlı hastalar, 
hasta yataklarını en uzun süre kullanan hastalardır. Bu hastaların yataklardan beklentileri, yatak 
istirahati yaptıkları dönem içerisinde cilt sağlıklarına olumlu yönde katkı sunmasıdır. 


Uzun süre yatan hastaların ciltlerinde yaraların açılması ve bu nedenle, ciddi sağlık sorunları 
yaşadıkları gözlemlenir. Yaşlı hastaların cilt yapıları, gençlere nazaran oldukça incedir. Yaşa bağlı 
olarak oluşan bu durum, pozisyon vermeyen yataklarda yara açılmasına sebep olur. Bu nedenle 
önerilen, havalı hasta yataklarıdır. İçlerinden geçen borular sayesinde yatakların serinlik vermesi ve 
pozisyon vermesi sağlanır. Omurga sağlığına da olumlu yönde tesir eden yatakların kullanılması 
önerilir. 


Kiralık Hasta Yatakları Neden Tercih Edilir? 

Hasta yatakları fiyatları, yatağın modelinden otomatik çalışma prensiplerine göre değişim gösterir. 
Hasta yatakları fiyatları içerisinde ekonomik olanları tercih edecekler için önerilen, kiralık hasta 
yataklarıdır. Satın alınan yataklardan en ufak bir farkı bulunmayan kiralık hasta yatağı, yeni yataklara 
nazaran daha uygun fiyatlıdır. 


Belli bir süre kullanım sonrasında da firmanın adresten iade alması da evlerde yer darlığına neden 
olmaz. Satın alınıp, hasta iyileştikten sonra atıl vaziyette duran yataklar, evlerde yer işgaline sebep 
olacaktır. Kurumsal hizmet veren firmalardan hasta yatakları alındığı takdirde, yatakların bakım ve 
temizliği yapılarak kurulmuş olur. 


Dayanıklı Hasta Yatakları 

Hasta yataklarının dayanıklı ve fonksiyonel olmaları son derece önem taşır. Ayaklarının tekerlekli 
olması ve ABS fren sisteminin olması, hasta yataklarının güvenli olmasını sağlar. Hasta yataklarının 
yanlarındaki koruyucu bantlar da yatan hastanın düşmesini engelleyecektir. Kaliteli ve uzun süre 
kullanılacak hasta yataklarının seçilmesi önerilir. 


